
ЛОТ №2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

«поверка дозиметрических средств измерений» 

 

Основными требованиям к проведению услуг по поверке средств измерений ТОО 

«Семизбай-U» рудник Семизбай является исполнение Закона РК «Об обеспечении единства 

измерений». 

№ 

п/п 
Наименование СИ ТИП 

Кол-

во 

Стоимость 

за единицу, 

______ 

НДС 

Стоимость, 

_______НДС 

1 Альфа-бета радиометр УМФ-2000 
                 

1        

2 Альфа-радиометр «Прогресс-АР» 
                 

1        

3 
Анализатор шума и 

вибрации 

Шумомер 

АССИСТЕНТ  SI 

                 

1        

4 
Аппарат испытания 

диэлектриков (поверка) 
АИД-70М 

                 

1        

5 
Ареометр для нефти и 

нефтепродуктов 
АНТ-2 

                 

1        

6 
Аспиратор для отбора проб 

воздуха 
Аспиратор М822 

                 

2        

7 Дозиметр – радиометр ДКС-96 БГ 
                 

1        

8 Дозиметр – радиометр ДКС-96 АБГ 
                 

1        

9 
Дозиметр радиометр 

поисковый 

МКС-РМ1402М  

/БД-02/БД-03/БД-05/ 

                 

2        

10 Дозиметр-радиометр 
МКС-08-02АГм 

(ДКС-96) 

                 

1        

11 
Измеритель параметров 

климата 
Метеоскоп 

                 

1        

12 Лазерный дальномер PD 42 
                 

1        

13 Люксметр  Люксметр ТКА-                      



Люкс» 1    

14 
Прибор комплексный 

скважинный  
КСП-60FN 

                 

2        

15 Радиометр аэрозолей РАА-10 
                 

2        

16 
Радиометр-дозиметр  

(альфа-излучение) 
РКС-01А-СОЛО 

                 

1        

17 
Радиометр-дозиметр  

(гамма-излучение) 
РКС-01Г-СОЛО 

                 

1        

18 Тепловизор Fluke Ti125 
                 

1        

19 

Толщиномер 

ультразвуковой УТ-111 с 

УЗ ПЭП типа П112-10-6/2-

Т-003 

УТ-111 
                 

1    

    

20 Уровнемер радарный 

SIEMENS Sitrans 

Probe LR 7ML5430-

2CA10 

                 

9    
    

21 Уровнемер ультразвуковой 

SIEMENS ST-H 

ULTRASONIC 

TRANSDUCER 

                 

4    
    

22 
Уровнемеры 

магнитострикционные 
VEEDER-ROOT 

                 

4        

23 

Установка 

радиометрическая 

контрольная 

РЗА-05Д 
                 

1    
    

Итого 41     

Потенциальный поставщик должен предоставить копию аттестата аккредитации на поверку 

вышеуказанных средств измерений. 


